FRESENIUS
KABI

Dispositivo para Plaquetaférese

CAF

c Dispositivo descartavel para realizagdo de coleta
A de plaquetas leucorreduzidas. Utilizado no
1 equipamento AS-104.

Cédigo n® BR9400311

Versao de instrucado de uso: BR9400311-0/16

_ ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, VERIFIQUE O NUMERO DA INSTRUCAO DE USO E A
f ! \ VERSAO CORRESPONDENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO.

PARA OBTER AS INSTRUCOES DE USO EM FORMATO IMPRESSO, SEM CUSTO ADICIONAL,
CONTATAR O SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR ATRAVES DO SAC 0800-707-3855
OU ATRAVES DO E-MAIL: fresenius.br@fresenius-kabi.com

Uso pretendido

O kit C4f foi projetado para a coleta de plaquetas leucorreduzidas por aférese.

Os kits C4F sao esterilizados por meio de 6xido de etileno, embalado em papel de grau cirdrgico
e polipropileno biorientado (envelope tipo Peel), portanto sdo livres de agentes pirogénicos e

projetados para uso unico. A etiqueta de cada kit especifica a aplicacdo ao qual o kit se destina.

Observacdes Gerais:

- Nunca utilize instrumentos pérfuro-cortantes para a abertura da embalagem (ex:tesouras,
laminas, pincas);

- Utilize o dispositivo de acordo com as instrucdes de instalacdo do equipamento AS-104;

- Utilize apenas etiquetas e roétulos considerados proéprios para utilizacdo em bolsas de
hemocomponentes;

- Nao escreva nas bolsas.
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Descricdo do descartavel:
Descartavel C4F é destinado a coleta de plaquetas utilizando dois acessos venosos. Possui
duas bolsas para o armazenamento do produto coletado, uma bolsa de armazenamento
temporario do concentrado de plaquetas pré-filtracdo e uma bolsa para coleta de plasma
adicional.

O kit consiste de:

e Duas linhas para aspiracdo e devolucdo do sangue ao paciente, respectivamente, "inlet"
(aspiracao do sangue) e "return” (retorno do sangue). Possui uma agulha para venopuncéo
do acesso venoso que realizara a aspiracdo do sangue para o interior do kit (inlet)

¢ Uma mini-bolsa para coleta de amostras sanguineas do doador prévia ao procedimento,
ja conectada a linha do inlet;

e Duas bolsas para armazenamento do produto coletado com capacidade de 1300ml cada
uma delas. Nesse conjunto existe ainda uma bolsa para coleta de amostras do produto
destinadas ao controle de qualidade;

¢ Uma bolsa para armazenamento temporario do concentrado de plaquetas conectada a um
filtro para leucorreducdo do produto coletado. Essa bolsa com o filtro de leucorreducao é

conectada as duas bolsas de armazenamento do concentrado de plaquetas;

o

e Um filtro para leucorreducdo do concentrado de plaquetas coletado. A leucorreducéo
menor que 1 x 106;

e Duas linhas para adicao de solucao fisioldgica ao kit durante o prime e que podem ser
utilizadas também para infusdo de soluc¢éo fisiolégica nos acessos venosos do doador a
qualquer momento do procedimento. Essas linhas séo providas de filtros de barreira (0.2
pm) com objetivo de prevenir a contaminacgdo bacteriana na conexao das referidas bolsas;

¢ Uma linha para adicdo de solugdo anticoagulante ACD-A. Essa linha é provida de um filtro
de barreira (0.2 pm) com objetivo de prevenir a contaminagéo bacteriana na conexado da
referida bolsa de ACD-A;

e Filtros de barreira - Sdo localizados nas linhas de ACD-A e solucédo salina. Eles impedem
a contaminacao bacteriana dentro do kit durante a conexao das solucdes;

e Air Protector - Dispositivo para remocao do ar do sangue total localizado antes da
centrifuga;

e Tubos da Centrifuga - Confeccionados de plastico semi-rigido sem selagens,

codificadas por cor, de acordo com a tabela abaixo:

Tubo Cor Onde comeca e termina a coloracao

Do adaptador fixo da centrifuga até o “air protector” ;
Sangue Total Vermelho
Do “air protector” até a bomba de sangue total.
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Do adaptador fixo da centrifuga até a pega Y ;
Plasma Amarelo
Na bomba de recirculagao de plasma.

Concentrado de

. Azul Do adaptador fixo da centrifuga até o drip do detector de ar.
Hemacias

Plaquetas Transparente Toda extenséao

e Céamara gotejadora do ACD-A e da solugcédo salina - Dispositivo para controle visual do
gotejamento com um filtro de particulas integrado;

e Uma cadmara de separacdo C4 confeccionada de plastico rigido e translicido, em duplo
estagio de separacao;

e Quatro bombas peristalticas codificadas por cores para a movimentacao do sangue total e
dos hemocomponentes no interior do dispositivo plastico;

e Drip Chamber - Dispositivo para deteccdo de ar no sangue total antes de seu retorno ao
doador;

e Bolsa de Prime - Bolsa para coleta do ACD-A e da solucéo salina excedentes, utilizadas
durante a deaeracao do kit na fase de prime;

e Bolsa para coleta e armazenamento de plasma adicional com capacidade de 500ml.

Antes do Uso do Dispositivo

Verifique a embalagem exterior antes de abrir o Kit.

- Para verificar que se trata do kit adequado ao procedimento que se deseja realizar;
- Para verificar a data de validade do kit;

- Para verificar se ha defeitos ou danos visiveis na embalagem externa

Nao utilize o produto se algum dos aspectos mencionados acima se apresentarem insatisfatorios.
Uma vez aberta a embalagem do dispositivo, 0 mesmo podera ser utilizado por até 24h, desde
que armazenado em uma temperatura entre 5°C e 30°C. Se o descartavel ja tiver sido instalado
no equipamento e o PRIME j& tiver sido realizado, o mesmo deveré ser utilizado em no maximo
8h.

Fresenius HemoCare Brasil. Pagina 3 de 8



FRESENIUS
KABI

Precaucdes

Dispositivo descartavel destinado a uso Unico.

Devem ser seguidas todas as instruc¢des de instalacdo do dispositivo no equipamento AS-104 de
acordo com as respectivas instrucfes fornecidas pelo equipamento e constantes no Manual de

Operacdes.

Manipulacdo do dispositivo antes de iniciar o procedimento:

1. Instale o dispositivo de acordo com as instrucfes do menu de ajuda do equipamento.

Atencdo: O clamp entre as bolsas de armazenamento de plaquetas esta localizado agora na bolsa

que possui o dispositivo de coleta de amostras.
2. Prepare o prime: conecte as solu¢des de acordo com as instru¢cfes de ajuda do equipamento.

Atencao: O clamp azul da linha de retorno € um clamp irreversivel — uma vez fechado, nao

podera mais ser aberto! Nao feche este antes do priming!

3. Prepare a separacgao: Feche os clamps azuis da linha de retorno. Desconecte a linha de retorno

com clamps azuis- da linha do inlet — com clamps vermelhos. (Figura 1, A, B).

4. Antes da punc¢éo venosa, feche o clamp vermelho da linha do inlet indicado com a letra C.
Puncione o doador e colete as amostras sanguineas, de acordo com as instrucdes de ajuda do

equipamento e a figura 2.

Figura 1

Figura 2

* (C — Clamp vermelho da linha do inlet.

—* A — Clamp azul ireversivel da linha de retorno

—* B — Clamp azul da linha de retorno
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Manipulacdo da agulha com dispositivo de protecado integrado depois do término do
procedimento:

A agulha com dispositivo de protecdo ao toque é comparavel ao “butterfly” normal. As "asas”
estdo posicionadas no protetor branco e, portanto, a canula da agulha e o protetor apresentam

movimento de rotacdo dentro das “asas”.

Venopuncgéao:

O orificio presente na parte posterior do bisel da agulha previne que a agulha se assente na
parede da veia. A marca na canula giratéria indica o orificio da parte posterior do bisel. Se a
marca preta estiver no lado de cima, o orificio estara para baixo e o bisel da agulha estara virado
para cima. A puncgdo venosa realizada com a agulha com sistema de prote¢cdo ao toque deve ser

realizada do mesmo modo de uma agulha convencional. O bisel deve estar virado para cima.

Utilizacdo do dispositivo de protecao

1.Depois do final do procedimento, feche o clamp da agulha.
2.Coloque uma gaze estéril em cima do sitio de puncéo e da parte exposta da agulha.

3.Segure a gaze no lugar com o dedo minimo e/ou o anelar, sem exercer pressao no sitio de

puncao.
4.Com o polegar, segure as “asas” cuidadosamente na posi¢ao.

5.Pressione com o dedo indicador e polegar da outra méo os botdes dos dois lados do protetor,

para liberar o mecanismo de travamento do protetor.

6.Puxe a agulha para fora da veia simultaneamente para dentro do protetor até ouvir um “click”

caracteristico do completo travamento da agulha no protetor.

7.Aplique pressao na gaze, até atingir a hemostasia.

™ Capa da agulha
Indicador de Bisel
d . Asas da agulha
Protetor
Stopper

Tubo da Agulha
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Filtracdo do Concentrado de Plaquetas

Ap6s o término do procedimento de coleta de plaquetas, todo o sistema de bolsas deve ser
removido do kit (a bolsa de armazenamento temporario do concentrado de plaquetas, o filtro de
leucorreducédo e as bolsas de armazenamento do concentrado de plaquetas leucorreduzido). Sele

logo acima da bomba branca.

O produto coletado deve permanecer em repouso por uma hora e deve, posteriormente, ser
agitado por uma hora. Apo6s esse periodo de duas horas o concentrado de plaquetas deve ser

filtrado.

Feche o clamp branco localizado ao lado do filtro. Pendure a bolsa contendo o concentrado de
plaguetas. Abra totalmente o clamp controlador de fluxo vermelho liberando o concentrado de

plaguetas para o filtro.

Ao final da filtragdo deve-se remover o sistema bolsa+filtro do conjunto de bolsas de

armazenamento do produto utilizando para isso uma seladora.

Efeitos Adversos
Doadores com hipersensibilidade ao 6xido de etileno ndo devem ser submetidos a procedimentos
de aférese com esse dispositivo. Reac¢des anafilaticas podem ocorrer por hipersensibilidade a essa

substancia utilizada durante a esterilizagcdo do produto.

Reacdes de sincope podem ocorrer devido a hipovolemia. Todas as rea¢des (tais como pontos
luminosos nos olhos, desmaio, vémito, hiperventilacdo, formacdo do hematoma no local da

puncdo venosa) sdo semelhantes as possiveis reacdes ocorridas durante a doacdo de sangue.
Reacdes relacionadas aos procedimentos de coleta por aférese podem ocorrer.

Como a superficie de exposicao do sangue dentro das linhas do kit € relativamente grande, pode
ocorrer uma leve hipotermia do doador por infusdo de salina fria. Infusdo de anticoagulantes
contendo citrato em velocidade muito elevado pode levar os doadores a sintomas de hipocalcemia

pela quelacdo do célcio pelo citrato ndo metabolizado.

Desta maneira, essas rea¢gdes sdo manifestadas geralmente por uma espécie de formigamento
na boca do doador. O processamento do sangue pode ter sua velocidade diminuida

temporariamente ou interrompida se os sintomas ocorrerem.

Pacientes com reduzida ou anormal metabolismo de citrato (doencas hepaticas ou renais) podem

apresentar um aumento do risco da sensibilidade ao citrato.
Por essa razdo a avaliagdo e monitoramento durante a aférese devem ser prescritos pelo médico.

Hipovolemia ou hipervolemia pode ocorrer durante as aféreses se o balanco hidrico dos pacientes

nao for corretamente monitorado.
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Caracteristicas Gerais

O kit necessério para a realizacdo de cada procedimento sera indicado pelo equipamento apds a
selecdo do procedimento a ser realizado. Somente o kit indicado podera ser utilizado.

Todas as linhas do kit estdo em sistema fechado: camara de separacao e os tubos da centrifuga
sdo conectados as linhas do kit por selagens.

Todas as linhas sdo confeccionadas utilizando plasticos biocompativeis e produzidas sob a
regulacdo da GMP em acordo com a I1SO 9000. Depois de produzidos os kits sdo 100% submetidos

a de teste de vazamentos com uso de pressao de 1 bar (750mmHg).

Instrucbes para Armazenamento do Concentrado de plaquetas coletado:

As unidades de concentrado de plaquetas coletadas devem seguir as seguintes recomendacdes
apos o término do procedimento:

Manter a/as unidades coletadas por no minimo 1 hora, em repouso para promocdo da
desagregacdo das plaquetas coletadas;

Apo6s o repouso, transferir as unidades de plaquetas coletadas para o agitador linear de plaquetas,
e manté-las até o momento final de sua validade, sob agitacdo constante, e sob temperatura

controlada.

O concentrado de plaquetas coletado deve ser armazenado por um periodo de até 5 dias, sob

agitacdo constante e em temperatura controlada entre 20°C e 22°C.

Condic¢6es de Producédo, Esterilizacdo e Armazenamento.

A fabricacéo dos kits para utilizacdo nas separadoras celulares da Fresenius Kabi AG é realizada

sob condi¢Bes de higiene e limpeza em salas limpas de classe D da Fresenius Kabi AG.

Todos os kits sdo esterilizados por 6xido de etileno. Todos os lotes de kits sdo esterilizados em
ciclos semelhantes de esterilizacdo. Todos os lotes de kits acompanham um certificado de
esterilizacdo mencionando os parametros atuais de esterilizacdo. O ciclo de esterilizacdo é

validado de acordo com a padronizacdo Européia EN 550 e EN 556.
Produto estéril e apirogénico.

Os kits devem ser armazenados de acordo com as instru¢des abaixo:
- Armazenar em uma temperatura entre 5°C e 30°C.

- Nao congelar

- Manusear com cuidado
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Fabricante:
Fresenius Kabi AG
61346 Bad Homburg
Alemanha

Importador/ Distribuidor:

Fresenius HemoCare Brasil Ltda.

Rua Roque Gonzales, 128 — Itapecerica da Serra — S.P.- CEP 06855-690
CNPJ: 49.601.107/0001-84 — Inscr. Est.: 370.023.234119

SAC: 0800 707 3855

Registro ANVISA N°: 10154450124

Resp.Técnica: Mary M. Yamauchi — CRF-SP — 13.956

Simbolos Utilizados:

N&o utilizar se a embalagem ’

. : Proteger da luz solar
estiver deteriorada o 9

&

Procedimento realizado por dupla ?

puncao venosa Proteger da umidade

.
1

Local de recolhimento de

Temperatura de armazenamento
amostras

-~
g

Esterilizado por 6xido de etileno ® Produto de uso unico

){ N&o pirogénico LOT] Lote

Eg I Data de validade A Data de fabricacéo

@ Numero de pegas por caixa Caodigo de referéncia

LATEX i , Contém / presenca de ftalatos:
Contém / presencga de Latex dietil hexil ftalato (DEHP)
' 2 ]
— [ ]
11| Leia as InstrucBes de Uso
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