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Rx only

Para uso com o kit de coleta de medula dssea.

Descricao:

0 Suporte para coleta de medula dssea consiste em:
(1) Base

(1) Haste de suporte

(1) Suporte da bolsa de coleta com parafuso borboleta
(1) Trava da bolsa de coleta

Indicacdes e utilizacio:
0 Suporte para coleta de medula dssea foi projetado para ser usado
com o kit de coleta de medula dssea.

Precaucoes:

Esterilizar antes do uso.

0 Suporte para coleta de medula dssea deve ser esterilizado antes de
cada uso conforme as instrucoes abaixo. Quando montado, o Suporte

para coleta de medula dssea fica pesado e deve ser colocado sobre
uma mesa resistente.

Instrucées de uso:
1. Limpe e esterilize o Suporte para coleta de medula dssea
desmontado conforme as instrugoes abaixo.

2. Apresente os componentes estéreis do Suporte para coleta
de medula dssea ao campo estéril e monte conforme a seguir
(consulte as figuras):

a. Parafuse a haste de suporte na cavidade rosqueada na base
(consulte a Figura 1).

b. Deslize a trava de coleta (com o lado das garras para cima)
no suporte da bolsa de coleta até que a garra chegue ao
entalhe do suporte da bolsa de coleta (consulte a Figura 2).

c. Cologue o suporte e a trava da bolsa de coleta sobre a
haste de suporte (consulte a Figura 1).

d. Aperte o parafuso borboleta do suporte da bolsa de coleta
contra a haste de suporte.

Métodos de limpeza e esterilizagéo validados:
OBSERVACADO: localizagao da limpeza e esterilizagao conforme os
POPs institucionais.

Materiais necessarios para limpeza e esterilizacao:
e Luvas

* Detergente enzimatico (ENZOL ou equivalente)
e Agua de torneira

e Agua deionizada

e Escova de nailon ndo abrasiva

e Panos que nao soltem fiapos

e Autoclave

e Bandeja de aco inoxidavel para esterilizacao com algas rigidas
e base perfurada de aproximadamente 20" x 13" x 3,5"
(50,8 x 33 x 8,8 cm)

e Invédlucro para Esterilizacéo Kimberly-Clark KIMGUARD ONE-STEP
KC400 (ou equivalente)
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Figura 1

Entalhes

Figura 2

Esterilizacao:
Desmonte e limpe o Suporte para coleta de medula dssea antes da

esterilizagao por calor Umido/vapor.
1. Cologue todos os componentes na bandeja de esterilizagéo.

2. Envolva a bandeja com o invélucro para esterilizacao
Kimberly-Clark KIMGUARD ONE-STEP KC400 (ou equivalente).

3. Cologue a bandeja na esterilizagéo pré-vacuo por um ciclo
completo de quatro (4) minutos conforme os pardmetros a
sequir:

a. Temperatura de esterilizagao: 132 °C (270 °F)
b. Tempo de esterilizagéo: ciclo completo de quatro (4) minutos
c. Tempo de secagem: 20 minutos

d.  Siga as POPs institucionais para manusear e esterilizar os
componentes.
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Inspecao visual para reutilizacao:

1. Desmonte, limpe e esterilize o Suporte para coleta de medula
6ssea antes da inspegao visual.
Limpeza:
Desmonte o Suporte para coleta de medula dssea antes de limpar. 2. Com uma iluminagéo adequada, faga a inspegdo visual de todos
Use luvas durante a limpeza. ?s com!)orrljentg: b)uscando deterioragoes inaceitaveis (corrosao,
ormagao de pites).
1. Para desmontar (consulte a Figura 1), desaperte o parafuso 3 M ¢ 4 P ; I 565 d
borholeta do suporte da bolsa de coleta na haste de suporte. - Monte to ots 0s componentes con ortrne ast nstrugoes de uso
) para garantir que se encaixam corretamente.
2. Retire o suporte e a trava da bolsa de coleta da haste de
suporte. ’ 4.  Se essas condigoes nao forem identificadas, recomenda-se nao
) R reutilizar o equipamento.
Deslize a trava de coleta para remové-la do suporte da bolsa.
Desenrosque a haste de suporte da base. Simbolos com NdEfi“i'EﬁeS: . i
Prepare a solugéo enzimatica em um recipiente apropriado, A Atengao, consulte as instrugbes para uso
diluindo uma (1) onga (30 mL) de detergente ENZOL (ou Codigo
equivalente) em um galéo (4 L) de agua de torneira a : .
temperatura de 20-25 °C. @ Nimero de série
6. Enxdgue os componentes do Suporte para coleta de medula @ Data de fabricagao
Ossea em agua corrente (a 20-25 °C) até ficarem limpos. “ Fabricante
7. Emerja todos os componentes na solugao de detergente ﬂ . . .
enzimatico e deixe-os de molho por dois (2) minutos. Unidade de produgéo/ Fabricado por
8. Retire os componentes da solucao de detergente e esfregue Apenas para 0s EUA‘. Ale federal dos EUA res_,tringe a
- ; Rx only venda deste dispositivo a um prestador de cuidados de
todas as superficies por um (1) minuto usando uma escova de id lificad dem d
nailon néo abrasiva. salde qualificado ou por ordem do mesmo.
9. Enxague todos os componentes em agua corrente (20-25 °C) por
um (1) minuto.
10. Enxague todos os componentes em agua deionizada por
um (1) minuto.
11. Seque todos os componentes com um pano que néo solte fiapos
e deixe-os secar completamente.
12. Se todos os componentes nao estiverem visivelmente limpos,
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repita todos os passos do processo de limpeza. Se ainda assim
o0s componentes ndo ficarem visivelmente limpos, descarte o
suporte de forma segura. Assegure-se de ter uma iluminagao
adequada para fazer a inspecao visual.
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