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Uriin adi adet Uriin kodu Uriin adi adet Uriin kodu
60ml (medium box) 30x1 90007865 100ml 30x1 9000787
60ml (small box) 10x1 9000786XS 100ml (small box) 10x1 9000787XS
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de Dieses Produkt ist zur einmaligen Verwendung bestimmt. Eine Wiederverwendung stellt ein potentielles

Pati isiko oder eine Infekti fahr fiir den A der dar. Eine ination des Produktes kann zu einer
Verletzung, Krankheit oder Tod des Patienten fiihren. Eine Aufbereitung kann die Integritat des Medizinproduktes beeintréchtigen.
/enThis product s for single use only. Reuse creates a potential risk of patient or user infection. Contamination of the device may
lead to injury, illness or death of the patient. Reprocessing may compromise the structural integrity of the device. / fr Ce produit
est  usage unique. Une réutilisation de celui-ci crée un risque d'infection pour le patient ou pour I'utilisateur. La contamination
de ce produit peut engendrer des blessures, maladies, voire la mort du patient. Une réutilisation peut compromettre I'intégrité
du produit. / bg To3u npoaykT e amo 3a ynotpeba. PHaTa My ynotpe6a Moxe fia nopoau
PUCK OT MHOEKLWA. 3aMbPCABAHETO HA NPOAIYKTa MOXe Aa l0Beje [0 HapaHABaHe, 3a00nABaHe UMM CMBPT Ha NaLyeHTa.
MpeasapuTenta o6paboTka Moxe Aa NOBAMAE Ha LENOCTTa Ha MeAMLMHCKOTO YCTpoiicTBo. / ¢s Tento produkt je urcen k
jednorazovému pouziti. Opétovné poutiti produktu predstavuje potenciondlni riziko pro pacienta, piipadné hrozi nebezpedi
nakazy uzivatele. Kontaminace produktu by mohla vést k poranéni, onemocnéni nebo smrti paaema Pnprava miize mit vliv na
integritu daného Iékafského produktu. / da Dette produkt er beregnet 1|| brug. G debaerer en potentiel
risiko for patienten eller infektionsfare for brugeren. Hvis produktet er | i kan det medfore p , sygdom
eller dod for patienten. Oparbejdning kan begraense medicinalproduktets integritet. / el Autd To mpoidv mpoopiletat povo yia
pia xprion. Tuyov emavahnyn xprong pmopei va Béoet oe kiviuvo Tov acBevij 1y va dnpioupyroet kivduvo poAuvong Tou Xeipiot.
Edv To mpoiov mepiéyet poiec, umdpyet Kivouvog Tp 0, aoBévelag i Bavdrou Tov acBevry. H mpoetotpacia pmopei va
EMNPEAOEL TNV AKEPAIOTTA TOU QAPHAKEVTIKOU poidvog. / es Este producto es de usar y tirar. Su reutilizacién supone un riesgo
para los pacientes o un peligro de infeccion para el usuario. La contaminacion del producto puede causar lesiones, enfermedades

o incluso la muerte del paciente. Su manipulacion puede limitar la integridad del producto médico. / fi Tuote on kertakéyttdinen.
Uudelleenkéyttd voi vaarantaa potilaan turvallisuuden tal alheuttaa kayttdjalle infektiovaaran. Tuotteen kontaminaatio voi johtaa
potilaan vammaan, sai iseen tai kuol P inen voi heikentéa laakinnéllisen tuotteen rakennetta. / hr Ovaj
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Freka Endolumina, ENFit

bozukluklan

Onemli: Tiim besleme tiiplerinde oldugu gibi, Freka®

Endolumi lestirme sirasinda veya da mukoz
membranlarda iritasyona yol agabilir. istisnai durumlarda, bu
durum gastrointestinal kanamaya neden olabilir. Hastanin
tedavisini yapan doktor, Freka® Endolumina'nin yerlestirilmesiyle
ilgili riskleri goz oniine almalidir.

4. Yerlestirme Prosediirii

intestinal tiipiin > 2,8 mm galisma kanali olan bir

endoskoptan yerlestirilmesi

« FR8tiip boyutunun endoskopi aletinin kanaliyla uyumlu
olup olmadigini kontrol edin.

« Endoskopu oral yoldan sokun ve mideden bagirsaga dogru
miimkiin oldugu kadar ilerletin (Sekil 1).

«Intestinal sondayr calisma kanalina
dnce hem sondaya hem de calisma kanalina bol su veya MCT
Yagi uygulayin.

- lstenen pozisyona ulagildiginda, intestinal tiipii gozlem
altinda Treltz ligamentinin arkasmdakl bir konuma

I icin endoskobun arac kanalindan ilerletin (Sekil

2). Bazi durumlarda, bu konuma ulagmaya yardimar olmak
{izere bir kilavuz teli kullamilabilir.

« Endoskobu dikkatli bir sekilde cekin. Ters yonde hareketle,
tiipii konumunda tutun (Sekil 3).

Tupun oral konumdan nazal konuma yeniden yonlen-

« Mavi renkli yeniden yonlendirme kateterini lokal anestezik
jelle islatin ve dikkatli bir sekilde burundan sokarak agizdan
cikarin (Sekil 4).

« Ardindan, intestinal tiipii hastanin agzindan ¢ikan yeniden
yonlendirme ateteri girisine sokun ve burun yoluyla geri
cekin (Sekil 4). Tiipiin herhangi bir kavis olmadan,

in arka d gore dogru k |
oldugundan emin olun.

Yeniden yonlendirme kateterini gikarin. intestinal tiip artik

transnazal konumdadr (ekil 5).

Adaptorlerin baglanmasi

« Intestinal tiipii istenen uzunlukta kesin ve tespit vidasini
intestinal tiip boyunca ilerletin (ekil 6).

«  ENFit konektriiniin metal pimini intestinal tiipe miimkiin
oldugu kadar ileri gidecek sekilde sokun (Sekil 7) ve tespit
vidasini sonuna kadar sikica vidalayin (Sekil 8). ENFit
konektdriiniin metal pimi temiz ve yagsiz olmalidir.

Tiipiin sabitlenmesi

< Tipp tinde burun delikleri inde bulunan tiip
lizerindeki isareti kaydedin. Tiipii burun kdpriisii ve yanak
iizerine sabitlemek icin diriinle birlikte gelen bandi kullanin.

Rontgen dogrulamasi

«  intestinal tiipiin dogru konumda oldugu rontgen aracigiyla
dogrulanmalidir. Tiip diiz olmali, herhangi bir gerginlik veya
kavis olmamali ve Treitz ligamentinin epey gerisinde bir
konumda olmalidir.

5. Kullammsiiresi
Freka® Endolumina, tiip ve buruna dikkatli bakilmas halinde 4
haftaya kadar konumunda kalabilir. Bu siireden sonra enteral

besleme gerekirse, perkiitandz endoskopik gastronomi (PEG)
uygulanmasi onerilir.

6. Tiipiin bakim

Besleme uygulamalarindan énce ve sonra, jejunal tiip liimeni 20
ml kaynatilip sogutulmus suyla ve kullaniimadigi siirece giinde
en az bir kez ylkanmalidir.

Onemli tavsiye: Gida parcaciklarinin ayrismasina ve tiipiin
tikanmasina yol actiklarindan, herhangi bir asitli sivi ve ozellikle
meyve caylari veya meyve sulari verilmemelidir. Tiip tikanirsa
degistirilmelidir. Tiipiin liimeni higbir zaman (kiiiik
hacimli enjektarle) yiiksek basing vb. giic uygulayarak
veya kilavuz teliyle temizlenmemelidir. Aksi halde, tiipe
zarar verme ve hastayi yaralama tehlikesi dogar.

7. ilaglanin uygulanmasi

Miimkiinse siviilag Her dnceve
sonra tiip 6zenle ylkanmalidir. ilag highir zaman gidalarla
birlikte verilmemelidir. Siiphe halinde eczaciya danigin.

8. Tiip Beslemesi

Tiip yerine takilir takilmaz ince bagirsak beslemesi baslayabilir.
Jejunal tiip beslemesi igin, hastanin sindirim ve absorbsiyon
kapasitesine uygun olarak yiiksek molekiil agirlikli tiip
formilleri veya diisiik molekiil agirlikli oligopeptit formilleri
kullanilabilir. Beslenme kademeli olarak artinimali ve bir
enteral besleme pompaswla siirekli olarak kontrol edilmelidir.
infiizyon p

igin
kullamlmamalldlr(kan;lkllk riski)!

9. Cihazin yeniden kullanimina iliskin notlar

Bu iiriin tek kullanimliktir. Yeniden kullanmasi hastanin

veya kullanicinin enfekte olma riskini dogurur (lhazm
hastanin

ine neden olabilir. Yeniden islenmesi cihazin yapisal

iine zarar verebilir. Daha fazla bilgiye www.fresenius-

kabi.com adresinden ulagilabilir.

10. Siparis Bilgisi

Uriin adi adet Uriin kodu
Freka® Endolumina X1 7981832
Freka® Tiip tutturma bandi | 1x50 7981907
Enteral besleme enjektorii

Freka® Connect ENFit/ProNeo

Uriin adi adet Uriin kodu
20ml 100x 1 9000785
20ml (medium box) 30x1 90007855
20ml (small box) 10x1 9000785XS
60ml 50x1 9000786































